
kV nejsou totéž co keV 
Častý omyl v rtg diagnostice aneb 120 kV ≠ 120 keV. 

SHRNUTÍ 

kV určují napětí mezi katodou a anodou, a určují tak maximální energii rtg fotonů ve spektru. 

keV popisují energii jednotlivých fotonů.  

RTG SPEKTRUM, NAPĚTÍ (kV), ENERGIE (keV) 
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PRAKTICKÉ DŮSLEDKY 

SOUVISEJÍCÍ POJMY 

KVÍZ 

kV určují maximální energii fotonů v rtg spektru,  

keV popisují energii jednotlivých fotonů v rtg spektru. 

Proto 120 kV ≠ 120 keV. 

Co znamená nastavení 120 kV? 

A 

B 

C 

D 

Všechny rtg fotony mají energii 120 keV. 

Střední energie rtg spektra je 120 keV. 

Nejvyšší možná energie fotonů v rtg spektru je 120 keV. 

Je to totéž jako 120 keV. 

Správná odpověď: C. 
Rtg spektrum kvalita-

tivně a kvantitativně 

Rtg spektrum - 

brzdné záření 

2 120 kV 

Rtg spektrum generované při 120 kV. Střední energie 

je cca 60 keV* → typický kontrast běžného CT ob-

razu. Maximální energie fotonů ve spektru odpovídá 

napětí: Je-li napětí 120 kV, pak maximální energie je 

120 keV. 

* Typicky 55-75 keV. 

3 120 keV 

Používá se v souvislosti s rekonstruovaným mono-

energetickým obrazem, typicky CT obrazem, při 

spektrálním zobrazení. 

Obraz rekonstruovaný při energii 120 keV je obraz, 

který by vznikl v případě, kdy by byly použity jen a 

pouze fotony o energii 120 keV. Střední energie je pak 

také 120 keV → nižší kontrast (obraz působí až 

téměř nekontrastně). 

• 120 kV - střední energie 60 keV → typický kontrast • 120 keV - monoenergetický obraz → nižší kontrast 

55-75 keV 120 keV 

Rtg spektrum 

Elektrony z katody jsou urychleny napětím (kV), dopadají na anodu, intera-

gují (brzděny Coulombickými silami) → produkce rtg fotonů různých energií - 

spojité rtg spektrum brzdného záření (píky charakteristického záření nyní 

zanedbány). 

Rtg spektrum = závislost množství fotonů dané energie na energii. Energie 

jednotlivých fotonů se vyjadřuje v keV. 

Střední energie rtg spektra významně ovlivňuje kvalitu rtg obrazu z pohledu 

kontrastu. Je mezi 1/3 až 1/2 maximální energie. 

Monoenergetický 

obraz 
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